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YESTING LABORATORY Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz, ilgili kurumlar harici kullanilamaz.
1SO/1EC 17025:2017 Imzasiz raporlar gegersizdir.
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1. TEST BiLGiSi

Test Uriindi:

Uretici : EDF Endstri Uriin. San. Ve Tic A. S.

Uriin (ler) : A-10 EDF Ozon Cihazi

Numune Kodu : COV-21-0010

Numune Kabul Tarihi 11.61.2021

Analiz Tarihleri ¢ 12.01.2021/16.01.2021

Test Adi 1 A-10 EDF Ozon Cihazi Antiviral (Virtsidal) Etkinlik Testi

Test Yontemi :  Modifiye Yontem: TS EN 16777: 2019 Chemical disinfectants and antiseptics -

Quantitative non-porous surface test without mechanical action for the
evaluation of virucidal activity of chemical disinfectants used in the medical
area - Test method and requirements (phase 2/step 2)

Viriis (lar) . SARS-CoV-2 (Covid-19) Klinik izolat (GenBank: MT955161.1)
Maruz Kalma Siiresi : 10 dakika

Mesafe : 1 m?(metrekiip) Kabin igi

Test Ortami : Ortamsisi

Viriis-Hiicre : 379 +1°C, %5 CO;

Inkiibasyonu
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2.TEST YONTEMI

COVID-19 (SARS-CoV-2) (Klinik izolat; GenBank No: MT955161.1) virls stok kultirii DMEM-10 (% 10 FBS
(fetal dana serumu) iceren pen/strep/fungizonlu Dulbecco’s Minimum Essential Medium) ile ¢ogaltilan
Vero E6 hiicre hatti kullanilarak hazirlandi.

TS EN 16777: 2019 standardinda belirtilen 304 2B grade Stainless steel disk tizerindeki 2 cm? alana viriis
stspansiyonundan damlatilip Biyoglvenlik Kabini icerisinde kurumaya birakildr. Kontrol diski
laboratuvarda birakilirken test diskleri 1 m*® hacminde kapali kabine yerlestirildi ve A-10 EDF Ozon Cihazi
cahstinlidi.

Kronometre tutarak cihazin ozon salinimi 10 dakika siire ile aktive edildi. Ozon uygulamasi yapilmayan
kontrol ve 10 dakika sure ile ozona birakilan diskler Gizerindeki virlis miktari tespiti icin TS EN 16777: 2019
standardinda tarif edildigi gibi islem yapildi. Bu maksatla disklerden elde edilen harvestin log dillisyonlar
yapilarak hiicre iceren 96-kuyucuklu pleytlere aktarihp 37 °C +1 °C %5 CO; sartlarinda inkiibe edildi. 4
gunliik inkiibasyon sonrasinda invert mikroskop altinda sitopatik etki degerlendirilip geri kazanilan viris
TCIDso titresi Spearman-Karber formiiliine gore hesaplandi. Viriisidal (virls 6ldiirme) aktivitesi kontrol
disklerin ortalama TCIDso degeri ile test disklerin ortalama TCIDso degeri karsilastirilarak Log ve % aktivite
cinsinden hesaplandi.

*isletme ici test yontemlerinin nasil uygulandigina iliskin yontem asamalarini anlatan “Standart Calisma
Prosediri (SCP)” Test Yontemi baslikli kisimda anlatiimaktadir.

3. OZET TEST SONUCU

A-10 EDF Ozon Cihazi COVID-19 (SARS-CoV-2) (Klinik izolat) viriis ile kirletilmis yiizeylere 1 metrekiip
hacminde kapal alanda 10 dakika uygulandiginda % 99,63 diizeyinde VIRUSIDAL (viris 6ldirme) etkisi
gostermigtir.
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4. SONUCLAR
4.1.A-10 EDF Ozon Cihaz Test Sonuglari

TEST Test Materyali (Log TCIDso ) Ortalama Sonug
Virlis Stok viris 7,5 -
Titrasyonu
Kontrol Disk 1 6,17
Kontrol Disk 2 6,17 6,22 R= Log K-Log T
Viriisidal Test | Kontrol Disk 3 6,33 R=2,44 @ EE
(10 Dakika) Test Disk 1 3,67
Test Disk 2 3,67 3,78
Test Disk 3 4,00
4.2. A-10 EDF Ozon Cihazi i-lam veriler
Log sulandirma- cpe degerlendirme*
TEST Materyal 1 D) 3 4 5 6 7
Viriis Stok Viriis | 444444 | 444444 | 444444 | 444444 343432| 120110 | 001100
Titrasyon

Kontrol Disk 1 | 444444 | 444444 | 444444 | 444444 | 302340 | 000000 -

Kontrol Disk2 | 444444 | 444444 | 444444 | 434443 | 402340 | 000000 -

Kontrol Disk 3 | 444444 | 444444 | 444444 | 444444 | 244034 | 000000 .

t10 Dakika | TestDiskl | 11004 | 444444 | 200000 | 000000 | 000000 | 000000 )

TestDisk2 | 414444 | 444444 | 030000 | 000000 | 000000 | 000000 )

TestDisk3 | 414444 | 444444 | 300230 | 000000 | 000000 | 000000 -

* 0-4 rakamlari cpe % oranini (O: cpe yok; 1: % 25; 2: % 50; 3: % 75; 4: % 100) ifade eder.

5. CALISMA KAYITLARININ SAKLANMASI

Kayitlarin Saklanmasi:

Bu calisma icin 6zel olarak gelistirilen tiim orijinal ham veriler

arsivlenecektir. Bu orijinal veriler, yalniz bunlarla sinirli olmamak tizere asagidaki bilgileri igerir:
Defterler, veri formlari ve hesaplamalar, elle yazilmis tim ham veriler ile son ¢alisma raporunun

onaylh kopyasi.

6. Test Maddesinin Saklanmasi: -

BU RAPOR ON SAYFA DAHIL 4 SAYFADAN iBARETTIR.

ANTIMIKR My LAB.
AR-GE M N1l
Nasuh Akl Mah, Juliahoglu Cad. No:37/1

Gonkoyo / ANKARA 1
Hiff V0. No: 070 031 8715 Mersis No: 0070031871500012

3
N21 010



